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ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „ Dostawa leków i innych produktów leczniczych dla PZLA  w Strzelinie” 
Ldz. 205/07/21
Dot. Pakiet nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną 5x10 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet nr 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną 5x12 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet nr 2 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści Kompresy jałowe  gazowe 7,5x7,5 w opakowaniu 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kartonik zbiorczy po 3 szt. w blistrze 

Dot. Pakiet nr 2 poz. 13
[bookmark: _GoBack]Czy Zamawiający dopuści Kompresy jałowe  gazowe 10x10 w opakowaniu 3 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kartonik zbiorczy po 3 szt. w blistrze.

Dot. Pakiet nr  3 poz. 1,10,11,27-32,34,35,40,41,46
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1,10,11,27-32,34,35,40,41,46 z pakietu 3. 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza
Dot. Pakiet nr 3 poz. 12 
Czy w pozycji 12 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga ENDOSAL? 
Odpowiedź : Zamawiający wymaga Endosal.

Dot. Pakiet nr 3 poz.33
Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie jakiej pojemności glukozy Zamawiający oczekuje. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 50 mg/ml; 10 poj. 250 ml szt.2.
Dot. Pakiet nr 3 poz.41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennika Alpha Dent 2x14g? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Dot. Pakiet nr 4 poz. 13
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakich szkiełek Zamawiający oczekuję czy ciętych czy szlifowanych? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szlifowane szkiełka.
Dot. Pakiet nr 4 poz. 14
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ile sztuk w opakowaniu Zamawiający wymaga oraz czy dopuści opakowanie 100 szt. ? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 100 szt. w 1 opakowaniu.

Dot. Pakiet nr 4 poz. 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków On Call Sure o poniższych parametrach, wraz z zaoferowaniem kompatybilnych glukometrów: 
· Pomiar w próbkach krwi: włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej;
· Są skalibrowane do osocza;
· Zakres pomiaru przy wartości hematokrytu 10-70%;
· Zakres pomiaru stężenia glukozy we krwi w przedziale 10-600mg/dl, wynik wyrażone w jednostce mg/dl;
· Pasek testowy do badania poziomu glukozy we krwi posiada kapilarę zasysającą na szczycie paska testowego;
· Urządzenie posiada automatyczny wyrzutnik paska po dokonaniu pomiaru;
· Urządzenie sygnalizuje komunikatem dźwiękowym oraz opisem na wyświetlaczu wysokie i niskie poziomy glukozy oraz wskaźnik Ketone;
· Urządzenie sygnalizuje zbyt małą objętość pobranej próbki krwi;
· Urządzenie posiada możliwość dopełnienia brakującej objętości próbki krwi na pasek w ciągu 3 sekund co gwarantuje uzyskanie wiarygodnego oznaczenia;
· Dostępność zestawu roztworów kontrolnych na trzech poziomach ( niskim, normalnym i wysokim) z 6 miesięcznym terminem ważności po otwarciu każdej fiolki;
· Żywotność baterii pastylkowych CR 2032 3.0V pozwalająca wykonać 3000 oznaczeń;
· Opakowanie pasków testowych zawiera dwie fiolki po 25 sztuk pasków z datą ważności po otwarciu każdej fiolki z paskami przez 6 miesięcy;
· Instrukcja obsługi w języku polskim;
· Dezynfekcja gleukometru mogą być stosowane wszystkie preparaty, które nie zawierają alkoholu i są przeznaczone do dezynfekcji trwałych trudno dostępnych powierzchni. W tym celu można użyć chusteczek lub pianki aby przetrzeć zewnętrzną część miernika. Należy unikać przedostania się płynów, brudu, krwi lub roztworu kontrolnego do miernika przez test paskowy lub port danych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Dot. Terminu składania oferty. 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia do 27.07.2021r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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